Yenilikçi Dekorasyonlarıyla Hasta Yatağı Modelleri 

Hasta yatağı yenilikçi modelleriyle hastanın sağlığı ve konforu için oldukça önemli bir yatak haline 
gelmiştir. Hasta karyolası ilk üretildiği yıllarda manuel olarak üretilirken teknolojinin artmasıyla 
birlikte hasta yatağı modelleri elektrikle olarak üretilmeye başlanmıştır. Elektrikli olarak üretilen hasta 
yatakları oldukça modern ve yenilikçi bir yatak türüdür. Özellikle kumandasıyla birlikte kolayca 
hareket edebilen hasta karyolası hastanızın kolayca yatak üzerinde hareket etmesine olanak 
sağlamaktadır. Yenilikçi dekorasyonu sayesinde hasta karyolası modelleri oldukça kaliteli olarak 
üretilmektedir. Hasta karyolasının hareket etmesini sağlayan motor oldukça kaliteli ve sağlam 
olmalıdır. Firmamızın yataklarda kullandığı motor oldukça kaliteli ve uzun ömürlü bir motor çeşididir. 
İki motorlu, üç motorlu ve dört motorlu hasta karyolası modellerinin üretimi ve satışı firmamızda 
yapılır. 

Yenilikçi dekorasyonlu hasta karyolası sayesinde hastalar daha sağlıklı bir uyku ve dinlenme süreci 
geçirmektedir. Bu yataklar hastanın sadece fiziksel açıdan değil psikolojik açıdan da daha iyi olmasını 
sağlamaktadır. Yenilikçi hasta karyolasında hastanın güvenliği için başlık ve yan korkuluk bulunur. Bu 
parçalar hastanın güvenliğini sağlar ve hastanın yataktan düşmesi engellenir. Yeni hasta karyolası 
modelleri evlerde kullanıma uygun olarak üretilmektedir. Doksan santimetreye yüz doksan 
santimetre iç ölçüleri sayesinde yatağınız evlerde kullanıma oldukça uygun olarak dizayn edilir. Her 
bütçeye uygun olarak hizmete sunulan hasta yatakları yıllar geçtikçe hastanın kullanımı için daha 
kolay ve kullanışlı hale gelmiştir. 




